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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawe rekawiczek dla SP ZZOZ
w Kozienicach”, Nr sprawy: 16/PN/ND.ZP/2019

Dziatajac na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z2018., poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy informuje ze zwrdcono si¢ do niego
z prosbg o wyjasnienie n/w zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania Nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubosé na palcu min. 0,07mm?
Odp.: Zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 2 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci, aby potwierdzenie zgodnosci z normg EN 455-1,2,4 znajdowalo si¢ na
dotaczonych do oferty Kartach Danych Technicznych producenta oferowanych rekawic, ktore zostaty
opracowane na podstawie przeprowadzonych badan?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania Nr 1

Czy w celu potwierdzenia parametréw do oceny jakosciowej Zamawiajacy uzna przedstawienie Karty
Danych Technicznych producenta oferowanych rekawic, ktore zostaly opracowane na podstawie
przeprowadzonych badan i zawieraja opis wszystkich wymaganych parametrow?

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy wzoru Umowy § 6 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastapienie w § 6 ust. 1 ppkt 2) stowa ,,op6znienia” stowem
,.Zwloki™?

Odp.: Zgodnie z STWZ.



Pytanie nr 5 dotyczy wzoru Umowy § 6 ust. 1 pkt 1)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby kara umowna w przypadku odstapienia od umowy o ktérej mowa
w § 6 ust. 1 ppkt 1) naliczana byla od niezrealizowanej czesci umowy?

Odp.: Zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy wzoru Umowy §9 ust. 1.2.a,b,c)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastgpienie w § 9 ust. 1.2.a,b,c) stowa ,dwukrotnego” na
irzykrotnego™?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania Nr1

Czy zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie rekawic o powierzchni mikroteksturowanej z
dodatkowa tekstura na opuszkach palcow?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania Nr 1

Czy zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie rekawic zgodnych z norma EN 374 1 ( z wyl. pkt
5.3.2.), 2, 3 lub zgodnie z nowym rozporzadzeniem EN ISO 374-1,2,4,51EN 16523-1.7

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania Nr1l

Czy dokumenty takie jak badania na potwierdzenie zgodnosci z normg EN 374 i EN 455 nalezy
dostarczy¢ wraz z oferta czy tez na wezwane do oferty najkorzystniejszej ?

Odp.: Zamawiajacy prosi o dolaczenie dokumentow do oferty.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania Nr1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubosciach na palcu 0,12+0,02 mm, na dloni 0,07+0,02 mm, na
mankiecie 0,06+0,01 mm, pozostale wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania Nr3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubosei na palcu min 0,10 mm, na dfoni min. 0,08 mm, na
mankiecie min. 0,06 mm, pozostale wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania Nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubosci na palcu 0,30 mm, pozbawione olowiu, nietoksyczne,
pozostate wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania Nr 1
Czy mozna zaoferowac regkawice, ktorych sita zrywu wynosi >/= 6N ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby potwierdzenie zgodnosci z normami EN-4551, 2, 4i EN
374 stanowity arkusze danych technicznych wystawione przez producenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania Nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubosci na palcu i dioni 0,06mm -0,08mm?
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.
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Pytanie nr 16 dotyczy zadania Nr1,21i 3

W zwigzku z wprowadzeniem w zycie rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425,
(okres przejSciowy zakonczyt sie 21.04. 2019 r.) obowigzuja nowe wymagania zgodnie z nowg
normom. Obecnie badania na penetracje substancji chemicznych wykonuje sie wg normy EN 16523-1.
Wnosimy o korekte SIWZ w tym zakresie, gdyz wymaganie zgodnosci z norma EN 374 jest nieaktualne.
Odp. do zadania nr 1:

W SIWZ, w zadaniu Nr 1, opis wymaga odpornoSci na przenikanie krwiopochodnych patogenéw
wedlug EN-374 lub ASTM F 1671. Norma EN 16523-1 dotyczy wyznaczania odpornosci na
przenikanie substancji chemicznych i zastapila norme¢ PN-EN 374-3. Normy 374-1 oraz 374-2
dotyczace ,Rekawic chroniacych przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i
mikroorganizmami

- terminologia i wymagania dotyczace skutecznosci w zakresie ryzyka chemicznego

- wyznaczanie odpornosci na przesigkanie”

nadal obowigzuje. Jednoczesnie nalezy zauwazy¢, ze zadajacy pytanie sam réwniez powoluje sie
na spelnienie normy EN 374-3 w pytaniach dotyczacych :

- zadania Nr 2, poz. 1

- zadania Nr 2, poz. §

- zadania Nr 3, poz. 1

Odp. do zadania nr 2:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/425 certyfikat i
badania typu WE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG
zachowuja wainos$c do dnia 21.04.2023r. chyba, ze ich wazno$¢ wygasa przed ta data.

Odp. do zadania nr 3:

Rekawice Winylowe spelniaja norme 374-1, 374-2 odporne na przenikanie substancji
chemicznych i mikroorganizméw oraz skutecznosci w zakresie ryzyka chemicznego, odporne na
przesigkanie.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania Nr 1,2i 3

Czy Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na pytania zadane w zakresie zadania 1,2,3 do 08.10.2019 r. do
godziny 14:00 umozliwiajgc ewentualne oprotestowanie SIWZ?

Odp.: W zwigzku z brakiem mozliwosci udzielenia odpowiedzi w wyzej wymienionym terminie
Zamawiajgcy przesungl otwarcie ofert na 22.10.2019r. na godz. 12:00

Pytanie nr 18 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, mikroteksturowane, mankiet
rolowany. Grubo$¢ na palcu min. 0,21 +/- 0,01 mm, dfoni min. 0,19 mm, mankiecie min. 0,15 mm. AQL
max. 0,65, dtugos¢ rekawicy min. 285 mm, poziom protein < 37 ug/g, sita zrywania min. 12,6 N.
Opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE
jednostki notyfikowanej dla srodka ochrony osobistej kategorii Ill. Produkowane zgodnie z norma . Kod
EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Przenikanie substancji chemicznych zgodnie z norma
EN 374-3, sterylizowane radiacyjnie. Przebadane na przenikanie wiruséw zgodnie znormg ASTM F1671.
Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokosci minimum 6 cm. Opakowanie 50 par.
Rozmiary 5,5-9,0.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z strukturg syntetycznych
polimerowych powtok wewnetrznych, zewnetrzna warstwa antyposlizgowa, kolor brazowy
(antyrefleksyjny), grubo$é na palcu 0,32 +/- 0,01 mm. Poziom protein < 50 ug/g. AQL po
zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, dtugos¢ min. 290 mm. Mankiet rolowany
z tasmg adhezyjng, opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi
ttoczeniami w listkach utatwiajgcymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla $rodka
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ochrony osobistej kategorii Ill. Przebadane na przenikanie wiruséw zgodnie z normg ASTM F1671. Kod
EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne, lateksowe w systemie podwdjnego zaktadania,
zewnetrzne w kolorze lateksu, wewnetrzne kontrastowe zielone. Grubo$¢ na palcu 0,25 + 0,02 mm,
dtugos¢ min. 270 mm, poziom protein lateksowych <10 ug/g. AQL 0,65 Rozmiary 5,5-9,0.7

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci jako altnernatywy:

rekawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnetrzng warstwg polimerowg powierzchnia
zewnetrzna chwytna, co najmniej mikroteksturowana, kolor kremowy, grubo$¢ na palcu 0,21 +/- 0,01
mm, na mankiecie 0,16 +/- 0,01 mm, dfugos$¢ min. 280 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie,
poziom protein < 10 ug/g rekawicy, mankiet rolowany, dtugo$¢ min. 280 mm, sita zrywania przed
starzeniem min. 16 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe
podciénieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla srodka ochrony
osobistej kategorii Ill. Produkowane zgodnie z norma I1SO 13485, 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzone
certyfikatami jednostki notyfikowanej. Zgodne z normg EN 455. Kod EAN na opakowaniu
jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokosci
minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.7

Odp.: Zgodnie z SITWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania Nr 2 poz. 5-6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z zadania 2, poz. 5-6, poniewaZ wskazujg one na jednego
konkretnego Wykonawce i uniemotzliwia zfozenie konkurencyjnych cenowo ofert.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.,

Pytanie nr 23 dotyczy zadania Nr 2 poz. 5

Czy Zamawiajgcy dopusci jako alternatywy:

rekawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnetrzng warstwa polimerowg o strukturze
sieci, powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana, , grubos¢ na palcu 0,27 mm +/- 0,02 mm AQL max.
0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzong czescia grzbietowa dtoni, mankiet rolowany,
opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe z wycieciem w listku utatwiajacym otwieranie, dtugo$¢
min. 270 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalnos¢ dla wirusow zgodnie z ASTM F 1671,
badania na przenikalno$¢ substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badari dla
min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostke notyfikowang), badania
na przenikalnoé¢ min. 28 cytostatykow (raport z wynikami badan). Certyfikat CE jednostki
notyfikowanej dla $rodka ochrony osobistej kategorii Ill. Produkowane zgodnie z normg ISO 13485, ISO
9001, 1SO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40
par. Rozmiary 5,5-9,0.?

Odp.: Zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania Nr 2 poz. 6

Czy Zamawiajgcy dopusci jako alternatywy:

Sterylne poliizoprenowe rekawice chirurgiczne, bezpudrowe, bezlateksowe, apirogenne. Powierzchnia
zewnetrzna mikroteksturowana. Réwnomiernie rolowany brzeg mankietu. Opatentowana wewnetrzna
warstwa polimerowa o strukturze sieci Quick DonTM, utatwiajaca zakiadanie na suche i wilgotne
dionie. Ksztatt w petni anatomiczny, zréznicowany na prawg i lewa dion, z poszerzong czescia
grzbietowg dtoni. Kolor zielony, grubo$¢ na palcu 0.22+0,02 mm, dioni 0,21 + 0,025 mm, mankiecie —
min. 0,17 mm. Dtugo$¢ min. 270 mm. AQL 0,65. Zgodne z norma EN 455, sterylizowane radiacyjnie,
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opakowanie jednostkowe podwdjne: zewnetrzne foliowe, wewnetrzne papierowe foliowane, rozmiary
6,0-9,0.?
Odp.: Zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gltadka, AQL
1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), Badania na przenikalno$¢ substancji
chemicznych zgodnie z EN 455, EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiary S-XL,
oznaczone minimum na 5-ciu $ciankach dyspensera kolorystycznie w zaleznosci od rozmiaru, pakowane
100 sztuk. Grubos¢ rekawiczki na placu i dtoni min. 0,10 mm. Diugoé¢ rekawicy min. 240 mm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na dopuszczenie rekawic : w rozmiarach S, M, L, XL; zarejestrowane
jako wyrob medyczny i srodek ochrony indywidualnej kategorii I11.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania Nr 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie rgkawic: zgodnych z normg EN 374-1 (z wyl. Pkt.
5.3.2); -2, ASTM F 1671; zarejestrowane jako wyréb medyczny i $rodek ochrony indywidualnej
kategorii 1

Odp.: Zgodnie z STWZ.

Powyisze wyjasnienia udzielone przez Zamawiajacego modyfikuja zapisy specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego na
.Dostawe rekawiczek dla SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy: 16/PN/ND.ZP/2019

ZATWIERDZAM:
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