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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamodéwienia publicznego

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Dostawe sprzetu medycznego jednorazowego
uzytku dla SP ZZOZ w Kozienicach” : Nr sprawy: 01/PN/ND.ZP/2020

Dzialajac na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.
U. 2 2019r., poz. 1843), Zamawiajacy informuje ze zwrocono si¢ do niego z prosba o wyjasnienie n/w zapisow
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 12 poz. 3

Zwracamy si¢ z prosba o wskazanie rodzaju papieru jakiego Zamawiajacy oczekuje:

-K65HM,

-K61B,

-K91HG?

Czy Zamawiajacy oczekuje w ww pozycji papieru oryginalnego czy dopuszcza kompatybilny zamiennik?
Odp.: Zamawiajacy oczekuje papieru K6SHM. Zamawiajacy nie wymaga oryginalnego papieru.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 12 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci w ww pozycji papier o wymiarach 144x150x66 kartek w sktadance” ? W pozostatych
parametrach bez zmian.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 12 poz. 6
Prosimy o wskazanie czutosci papieru-S czy HG? Ma ona wplyw na jakos¢ wydruku i ceng.
Odp.: Zamawiajacy wymaga papier o czulosci HG.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 16 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci papier stosowany do aparatu Lifepak 12 o wymiarach 107x23? W pozostatych
parametrach bez zmian.,

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 16 poz. 9
Czy Zamawiajacy oczekuje w ww pozycji papieru oryginalnego czy dopuszcza kompatybilny zamiennik?
Odp.: Zamawiajacy wymaga oryginalnego papieru.



Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 16 poz.11

Czy Zamawiajacy dopuszcza papier stosowany do aparatu Mindray o wymiarach 50x30? W pozostatych
parametrach bez zmian.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy wzoru umowy §4 pkt.2

Czy Zamawiajacy doda zapis do §4 pkt.2 wzoru umowy: ,,Jezeli op6znienie przekracza 14 dni od terminu ptatnosei
wystawionej faktury, woéwczas Wykonawca ma prawo wstrzymag realizacj¢ kolejnej dostawy™?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 14 poz. 6.2
Czy Zamawiajgcy dopusci w zadaniu 14 poz. 6.2 igly do penéw w rozmiarze 29 G x 12 mm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 14 poz. 6.1, 6.2, 6.3
Czy Zamawiajacy wydzieli z zadania Nr 14 poz. 6.1, 6.2, 6.37
Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajacy utworzy zadanie Nr 14 (poz. 1-5, 7-30) i Nr 14a (poz. 6).

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu Nr 5 poz. 1 ukiad z generatorem o ponizszych parametrach:

UKLAD - Jednorazowy, noworodkowy ukfad oddechowy: ramig¢ podgrzewane, kompatybilne z markami
popularnych nawilzaczy uzywanych na oddziatach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o dlugosci 140
cm, (odcinek przedtuzajacy ramie wdechowe do inkubatora — dtugo$¢ 30 cm), dren cisnieniowy o dlugosci 180 cm.
Uklad zawierajacy spiralny przewdd grzatki, pomagajacy redukowac kondensacj¢ i sprzyja idealnemu nawilzeniu
podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiat, z ktorego wykonane sa rury zapewnia prawidlowe, wysokowydajne ogrzewanie.
Etykieta uktadu zawierajaca dat¢ waznosci produktu.

Mozliwo$é stosowania uktadu 30 dni u jednego pacjenta, uklad wykonany z materialéw niezawierajacych
DEHP,BPA

GENERATOR - wytwarzajacy i utrzymujacy cisnienie nCPAP oraz zmieniajacy kierunek gazéw oddechowych
zgodnie z wysitkiem oddechowym noworodka. Generator zawierajacy cztery dysze zasilane mieszankg powictrze-
tlen o ci$nieniu okoto 60 cm H20, posiadajacy port do zamocowania konicéwki donosowej lub maski nosowej,
taczacy si¢ z uktadem rur zigczka dwudrozna, wykonany z przejrzystego tworzywa umozliwiajacego obserwacj¢
jego wnetrza, mocowany poprzez zaczep w ksztalcie litery ,,T”- kolyskowy do mocowania (uprz¢zy ), wykonany z
materiatu wolnego od ftalanéw, lateksu i bilsfenolu,

- waz wydechowy o regulowanej dtugosci pomiedzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chronigcymi przed nadmiernym
wzrostem cis$nienia,

- waz pomiaru ci$nienia w drogach oddechowych zakoficzony koficowka cylindryczno-stozkowa o Srednicy okoto 4-
4,8 mm oraz dlugosci minimum 175 cm,

- waz taczacy aparat z nawilzaczem o @ wewngtrznej 10 mm oraz dlugosci minimum 55 cm,

- koficéwka donosowa wykonana z migkkiego silikonu w réznych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i
literami. Ksztalt koncowki zapewniajacy szczelno$¢ oraz minimalizujacy urazy i jej kontakt ze skora.
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 5 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu Nr 5 poz. 2 komore o ponizszych parametrach:

Komora z automatycznym poborem wody o pojemnosci 245 ml. Komora wyposazona w zintegrowany zawor
odpowietrzajacy, komora posiadajaca dwa ptywaki kontrolujace prawidtowy poziom wody w komorze oraz
zapobiegajace przedostaniu si¢ wody do ukladu pacjenta. Komora przeznaczona do uzytku przez 14 dni, posiadajaca
datg waznos$ci na opakowaniu.

Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 6 poz. 2
Czy Zamawiajgcy wydzieli z zadania Nr 6 poz. 2 i utworzy oddzielne zadanie?
Odp.: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 6 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu Nr 6 poz. 2 uklad oddechowy jednorazowego uzytku pasujgcy do aparatu do
resuscytacji ,wyposazony w:

- rami¢ wdechowe niepodgrzewane, dtugos¢ linii 183 cm

- uktad zaopatrzony w zatyczke w postaci korka zapewniajacego szczelnos¢ uktadu w trakcie przechowywania oraz
zastgpujacy i petnigey funkcje ptucka testowego

- na koncu ukladu zastawka PEEP

-wykonany z PCV, nie zawiera lateksu.

-Zestaw mikrobiologicznie czysty, zapakowany w opakowanie foliowe.

- widoczna i czytelna data waznosci.

- pakowany pojedynczo?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 15 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu Nr 15 poz. 1 pojemniki na odpady medyczne o pojemnosci 0,7 1, o ksztalcie
wiaderka tzn. okragtych, ktore maja $rednice dolng mniejsza od gornej, o wymiarach : wysoko$¢ 115 mm; $rednica
gorna/dolna 140/102 mm?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 15 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu Nr 15 poz. 2 pojemniki na odpady medyczne o pojemnosei 1,0 1, o ksztalcie
wiaderka tzn. okragltych, ktore maja srednice dolng mniejsza od gornej, o wymiarach : wysoko$¢ 125 mm; $rednica
gorna/dolna 140/102 mm?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 15 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu Nr 15 poz. pojemniki na odpady medyczne o pojemnosei 5,0 1, o ksztalcie
wiaderka tzn. okraglych, ktore maja srednice dolng mniejsza od gornej, o wymiarach : wysokos¢ 210 mm; srednica
gorna/dolna 240/195 mm?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 15 poz. 4

Czy Zamawiajgcy dopusci w zadaniu Nr 15 poz. pojemniki na odpady medyczne o pojemnosci 10,0 1, o ksztalcie
wiaderka tzn. okraglych, ktore maja srednice dolng mniejszg od gornej, o wymiarach : wysokos$é 300 mm; $rednica
gbrna/dolna 240/200 mm?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 18 dotyezy zadania Nr 15 poz. 1,2

Czy Zamawiajacy wymaga pojemnikéw na odpady medyczne ze $ciankami o grubosci powyzej 0,9 mm i
odpornoscia na przebicie igta medyczna z silg powyzej 20N, potwierdzonymi badaniami niezaleznego instytutu?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie Nr 19 dotyczy zapisow SIWZ

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jesli wykonawca, ktory nie nalezy do
zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z ofertg ?

Odp.: Tak, Zamawiajacy uzna spelnienie wymogu.

Pytanie Nr 20 dotyczy zapiséw SIWZ punkt 10.3.1.1
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu oferowania wyrobéw medycznych w zadaniu Nr 15- pojemniki na odpady
medyczne i dopisaniec do wymogu skladania o§wiadczenia - zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ — jesli dotyczy?
Odp.: Zamawiajacy dopisuje w pkt. 10.3.1.1 SIWZ:
»10.3.1.1.05wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie oferowanego
asortymentu do obrotu zgodne z obowiazujgcymi przepisami, tj.:

— Ustawa z dnia 20.05.2010 rokun o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175) - wzor druku

o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 5 do SIWZ — jesli dotyczy.”



Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 18 poz. 2

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyzszej jakosci, petla do polipow o wymiarach 0,4 x 40 mm,
pozostate parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgodg.

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 15 poz. 1
Czy zamawiajgcy dopusci pojemniki o wysoko$ci min. 11,5 cm, $rednica ok. 10,5-127
QOdp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 15 poz. 2
Czy zamawiajacy dopusci pojemniki o wysokosci min. 17,5 cm, srednica ok. 10-12?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 15 poz. 4
Czy zamawiajgcy dopusci pojemniki o wysokosci min. 195 cm, $rednica ok. 225-205?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 15 poz. 6
Czy zamawiajacy dopusci pojemniki o wysokosci min. 225 cm, $rednica ok. 275-242?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 9 poz. 16-17, 19-20
Czy zamawiajagcy wydzieli poz. 16-17,19-20 do osobnego zadania?
Odp.: Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 9 poz. 16

Czy zamawiajacy dopusci jednorazowy worek do dobowej zbiérki moczu z bezzwrotnym zaworem T i facznikiem
schodkowym, diugo$é drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie
indywidualne — foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna $cianka worka mleczna ulatwiajaca odczytanie
pomiaru, skala co 100 ml1?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 3 poz. 8
Czy zamawiajacy wydzieli poz. 8 do osobnego zadania?
Odp.: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 3 poz. 8
Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu koreczk6w tej samej firmy co kaniule?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7-15, 19-23, 30
Czy zamawiajacy wydzieli poz. 7-15,19-23,30 do osobnego zadania?
Odp.: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanow, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igla biorcza
dwukanatowa, trojplaszczyznowa — w kolorze bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta srednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1
ml+/-0,1 ml, dtugoéé catkowita komory kroplowej 62 mm, dlugosé czesci wykonanej z przezroczystego PVC 55
mm , z filtrem filtr plynu o wielkosci oczek 15pm, rolkowy regulator przeplywu - lacznik LUER-LOCK z ostonkg -
opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dlugos¢ drenu 150 cm,
sterylizacja EO?

Odp.: Zgodnie z siwz.



Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku

rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa
sztucznego?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzady bez nazwy wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7-8

Czy zamawiajacy odstapi od wymogu dotaczenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia
braku zawartosci ftalanow, gdyz oferent dostarczy oswiadczenie producenta o braku zawartosci ftalanow w
niniejszym produkcie?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 35 dotyczy zadania Nr 14 poz. 8

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatéw typu TS, jalowy, niepirogenny,
nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200pum, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igta biorcza
dwukanalowa, tréjplaszczyznowo $cigta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwona klapka, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, df. komory
kroplowej 7,5 cm w czesci przezroczystej ,rolkowy regulator przeptywu, tacznik LUER-LOCK z ostonka, zaczep na
dren, dren o diugosci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier —folia, sterylizowany tlenkiem etylenu
objetos¢ komory kroplowej — 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrujaca ok. 16,34 cm2 (
objetos¢ 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 36 dotyczy zadania Nr 14 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na
umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 37 dotyczy zadania Nr 14 poz. 8
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzady bez nazwy wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 38 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7-8
Czy zamawiajacy wymaga opakowania papier-folia?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 39 dotyczy zadania Nr 14 poz. 9

Czy zamawiajacy dopusci opaski identyfikacyjne dla dzieci o dlugosci 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 em, ,
dlugos¢ czgsci regulacyjnej 9 cm, 13 zakresow regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta,
pakowane po 100 szt, dostgpne w kolorze biatym, rézowym, niebieskim, w czeéci opisowej szeroko$¢ opaski 1,8
(+/- 1 mm), szeroko$¢ opaski w czesci stuzacej do zapiecia 1,2(+/-1 mm)?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 40 dotyczy zadania Nr 14 poz. 10

Czy zamawiajacy dopusci opaski identyfikacyjne dla dorostych o dlugosci 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104
mm (z perforacja do oderwania czesci kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, dlugos¢ czgsci
regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakreséw regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po
100 szt, dostepne w kolorze bialym, w czesci opisowej szerokosé opaski 1,8 (+/- 1 mm), szeroko$é opaski w czesci
shuzacej do zapiecia 1,2(+/-1 mm)?



Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 41 dotyczy zadania Nr 14 poz. 20-23
Czy zamawiajacy dopuszcza opakowanie papier-folia?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania Nr 14 poz. 20-23
Czy zamawiajacy wymaga opakowanie papier-folia?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 43 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci kranik tréjdrozny o objgtosci wypetnienia 0,3ml?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 44 dotyczy zadania Nr 3 poz. 7
Czy Zamawiajacy dopusci port beziglowy o przeptywie 21 I/godz.?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 45 dotyczy zadania Nr 3 poz. 9
Czy Zamawiajacy dopusci szczoteczki o wymiarach 8x5x4cm +/- 0,5¢cm?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 46 dotyczy zadania Nr 3 poz. 9
Czy Zamawiajacy dopusci szczoteczki pakowane a’40 szt.?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 47 dotyczy zadania Nr 3 poz. 10

Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania szczoteczek z roztworem chlorheksydyny, zarejestrowanych jako produkt
biobodjczy (stawka VAT 8%)?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 48 dotyczy zadania Nr 3 poz. 11
Czy Zamawiajacy dopusci szczoteczki nasaczone 7,5% roztworem PVP-17
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 49 dotyczy zadania Nr 12 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci papier w rolce o wymiarach 57mm x 30m?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 50 dotyczy zadania Nr 12 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci papier w rolce o wymiarach 110mm x 30m?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 51 dotyczy zadania Nr 12 poz. 9
Czy Zamawiajacy dopusci papier w rolce o wymiarach 130mm x 25m?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 52 dotyczy zadania Nr 17 poz. 1

Czy nie nastgpifa oczywista omytka pisarska i Zamawiajacy oczekuje przezroczystego drenu z silikonu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 53 dotyczy zadania Nr 17 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do paracentezy z igla typu Insyte zamiast igly Veressa, jak dotychczas
stosowany?

Odp.: Zgodnie z siwz.



Pytanie Nr 54 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1,2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie karnika z optycznym identyfikatorem potozenia otwarty
zamknigty?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 55 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli dozylnej 0,6mm i 0,7mm wykonanej FEP widoczna w
USG przeplyw 13ml/min posiadajaca zdejmowany uchwyt ulatwiajacy wprowadzenie do naczynia , pakowana
pojedynczo, sterylna?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 56 dotyczy zadania Nr3 poz. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli dozylnej wykonanej z FEP? Pozostate zgodne z SIWZ.
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 57 dotyezy zadania Nr 3 poz. 1-5,8
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 58 dotyezy zadania Nr 3 poz. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP z dodatkowym portem z
samo domykajacym si¢ koreczkiem z zabezpieczeniem igly przed przypadkowym zaktuciem personelu z filtrem
hydrofobowym umozliwiajacy odpowietrzenie kaniuli po naktuciu zyly hamujacy wyplyw krwi?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 59 dotyczy zadania Nr 3 poz. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeliczenie koreczkéw w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po
100sztuk?

Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie Nr 60 dotyczy zadania Nr 3 poz. 8
Czy zamawiajacy odstgpi od wymogu pochodzenia od jednego producenta?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 61 dotyczy zadania Nr 14 poz. 1abe

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po
100 sztuk?

Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie Nr 62 dotyczy zadania Nr 14 poz. 1d

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po
80 sztuk?
Odp.: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie Nr 63 dotyczy zadania Nr 14 poz. 2
Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki TBC 1ml z igla 0,45x13mm lub 0,5x16mm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza strzykawke TBC 1ml z igla 0,45x13mm.

Pytanie Nr 64 dotyczy zadania Nr 14 poz. 3
Czy zamawiajacy wyrazi zgodg na dopuszczenie przedtuzacza z drenem o Srednicy 1,2mm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 65 dotyczy zadania Nr 14 poz. 4h
Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie igly w rozmiarze 0,8x100mm?
Odp.: Zgodnie z siwz.



Pytanie Nr 66 dotyczy zadania Nr 14 poz. 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeliczenie igiet do penéw w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych
po 100sztuk? '

Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie Nr 67 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7
Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu o dugosci 55mm w czgsei przezroczystej?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 68 dotyczy zadania Nr 14 poz. 7,8
Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu z logiem umozliwiajacym identyfikacje wyrobu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 69 dotyczy zadania Nr 14 poz. 1-4, 6-8
Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 70 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiajacy wydzieli z zadania Nr 3 pozycji od 1-8 i utworzenie odr¢bnego zadania?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode¢. Zamawiajacy utworzy zadanie Nr 3 (poz. 1 — 8) i Nr 3a (poz. 9-11).

Pytanie Nr 71 dotyczy zadania Nr 3 poz. 4,5
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule w opakowaniach typu blister?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 72 dotyczy zadania Nr 3 poz. 4,5
Czy Zamawiajacy wymaga min. 3 badan klinicznych potwierdzajacych termoplastycznosé poliuretanu?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie Nr 73 dotyczy zadania Nr 3 poz. 5
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby kaniula posiadata min. 5 paskéw radiocieniujgcych?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie Nr 74 dotyczy zadania Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiajacy wymaga, aby system zabezpieczajacy przed przypadkowym zaktuciem byt w postaci plastikowe)
ostonki, wyposazonej w system kapilarow chroniagcy rowniez przed ekspozycja skorno-§luzéwkowa?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 75 dotyczy zadania Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiajacy wymaga, aby kaniula bezpieczna posiadata dodatkowy otwdr na ostrzu igly, pozwalajacy na
szybkie wzrokowe potwierdzenie prawidlowego wejscia w naczynie?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 76 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1-8

Czy Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie pozycje pochodzity od jednego producenta, pozwoli to zagwarantowac
peing kompatybilnosé sprzetu, a co za tym idzie wigksze bezpieczenstwo personelu i pacjenta?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 77 dotyczy zadania Nr 14 poz. 6 pkt.2

Czy z powodu wycofania wymienionej igly do pena 12-12,7 mm x 0,33 mm z produkcji ze wzgledu na
bezpieczefistwo pacjentow (dlugos¢ igly 12-12,7mm stwarza ryzyko iniekcji domieéniowej) czy Zamawiajacy z
uwagi na powyzsze dopusci igly do penéw o rozmiarach; 30G 0,30 x 8mm? Na zadanie mozemy dostarczy¢
publikacje naukowe méwigce o bezpieczenstwie krétkich igiel do pendw.

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 78 dotyczy zadania Nr 14 poz. 6 pkt.3
Czy Zamawiajacy dopusci igly do penéw o parametrach 31 G 0,25 x Smm zamiast 0,25 x 8mm?



Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 79 dotyczy zadania Nr 14 poz. 6
Czy Zamawiajacy wydzieli pozycje nr 6 z zadania nr 14?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajacy utworzy zadanie Nr 14 (poz. 1-5, 7-30) i Nr 14a (poz. 6).

Pytanie Nr 80 dotyczy zapisow STWZ
Jakiej ilosci probek Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia przez Wykonawce oferty najkorzystniejszej?
Odp.: Zamawiajacy wystapi o probki w iloSci wystarczajacej do oceny oferty najkorzystniejszej.

Pytanie Nr 81 dotyczy zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiajacy w zad 1 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisoéw wyrazi zgode na zlozenie oferty na produkt
znanego producenta firm¢ RUSCH: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w sktad zestawu wchodzi: cewnik
pigtail Ch 4,8 dtug. Cewnika 26 cm, popychacz 90 cm. Mozliwo$¢ utrzymania cewnika 12 miesigcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 82 dotyczy zadania Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiajacy w zad 1 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisow wyrazi zgodg¢ na zlozenie oferty na produkt
znanego producenta firm¢ RUSCH: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skfad zestawu wchodzi: cewnik
pigtail Ch 6 dtug. cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Mozliwos¢ utrzymania cewnika 12 miesigcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 83 dotyczy zadania Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiajacy w zad 1 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisow wyrazi zgode na zlozenie oferty na produkt
znanego producenta firm¢ RUSCH: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skiad zestawu wchodzi: cewnik
pigtail Ch 7 dlug. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Mozliwos¢ utrzymania cewnika 12 miesigcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 84 dotyczy zadania Nr 1 poz. 4

Czy Zamawiajagcy w zadl poz 4 w miejsce pierwotnych zapisow wyrazi zgode na zlozenie oferty na produkt
znanego producenta firme¢ RUSCH: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w sklad zestawu wchodzi: cewnik
pigtail Ch 8 dlug. cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Mozliwos¢ utrzymania cewnika 12 miesigey?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 85 dotyczy zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiajacy w zad 1 poz 5 w migjsce pierwotnych zapisoéw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt
znanego producenta firm¢ RUSCH: Zestaw do nefrostomii 8Ch z rozszerzadtem 12Ch z elementami zestawu:

» 2-czesSciowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na koficowcee (3 pierscienie)

* Prowadnica sztywna, z gigtka koncdéwka typu J w dyspenserze, z konicéwka wprowadzajaca, dhugosé 800 mm
* 2-czgséciowe rozszerzadlo, otwor centralny, db. ok. 175 mm, z rozrywalng koszulka, widoczne w rtg

* Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, dlugosé ok. 30 cm, otwor centralny, 6 otwordw drenujacych,
naciecia na trzonie do szwu mocujacego, przedtuzacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcieciem i fgcznik
Luer-lock

* Kranik LL

» Adapter do worka na mocz (lacznik Luer-lock z lejkiem)

* 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

= Sterylne, do jednorazowego uzytku

*» Nie zawierajg lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 86 dotyczy zadania Nr 1 poz. 6

Czy Zamawiajacy w zad 1 poz 6 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt
znanego producenta firm¢ RUSCH: Zestaw do nefrostomii 10Ch z rozszerzadlem 14Ch z elementami zestawu:
» 2-czesciowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na koficowce (3 pierscienie)

* Prowadnica sztywna, z gigtka koncowkg typu J w dyspenserze, z koncéwka wprowadzajgca, dlugosé 800 mm
* 2-czgéciowe rozszerzadto, otwor centralny, df. ok. 175 mm, z rozrywalna koszulka, widoczne w rtg



» Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, dtugos¢ ok. 30 cm, otwor centralny, 6 otwordw drenujacych,
naciecia na trzonie do szwu mocujgcego, przedtuzacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcigciem i tacznik
Luer-lock

 Kranik LL

» Adapter do worka na mocz (facznik Luer-lock z lejkiem)

= 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

» Sterylne, do jednorazowego uzytku

* Nie zawierajg lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 87 dotyczy zadania Nr 1 poz. 7

Czy Zamawiajacy w zad 1 poz 7 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt
znanego producenta firme RUSCH: Zestaw wymienny do nefrostomii 8,10Ch z elementami zestawu:

« Prowadnica sztywna, z gietka koficowka typu J w dyspenserze, z koficowka wprowadzajgca, dlugos¢ 800 mm
» Przedluzacz cewnika metalowy, dlugo$¢ 325 mm, plastikowy mandryn

« Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, dtugos¢ ok. 30 cm, otwér centralny, powloka hydrozelowa, 6
otwordw

drenujacych, naciecia na trzonie do szwu mocujacego, facznik Luer-lock

* Kranik LL

» Adapter do worka na mocz (facznik Luer-lock z lejkiem)

* 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

= Sterylne, do jednorazowego uzytku

* Nie zawieraja lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 88 dotyczy zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do URS rozmiar 4,8F z popychaczem sterowalnym di. 83cm.?
Zestaw

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 89 dotyczy zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiajacy oczekuje, aby cewniki byly fabrycznie zmontowane gotowe do uzycia oraz posiadaty
sterowalno$¢ nawet po usunigciu prowadnicy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 90 dotyczy zadania Nr 1 poz. 2-4

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty/otwarty, w sklad zestawu wchodzi: cewnik
pigtail, popychacz dt. 40 cm, prowadnica? Mozliwo$¢ utrzymania cewnika krétkoterminowa. Pozostale zgodne z
SIWZ.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 91 dotyczy zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do nefrostomii 2-stopniowych zawierajacych cewnik typu Pitail z balonem 2,5ml
poryty hydrozelem, igte punkcyjna, prowadnicg¢ Lunderquista 70cm. Rozmiar 10F?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 92 dotyczy zadania Nr 1 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do nefrostomii 2-stopniowych zawierajacych cewnik typu Pitail poryty
hydrozelem, igl¢ punkcyjna , prowadnice Lunderquista 70cm. Rozmiar 9F?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 93 dotyczy zadania Nr 1 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wymiany Nefrostomii zawierajagcych cewniki Pigtail w rozmiarach
8F/9F/10F/12F/14F do wyboru przez Zamawiajacego , oraz prowadnice Lunderquista z prostym koncem?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 94 dotyczy zadania Nr 3 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule bezpieczng bez lateksowa z oznaczeniem braku lateksu w instrukeji uzycia?



Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 95 dotyczy zadania Nr 3 poz. 6

Czy kaniule dotetniczej maja posiadaé cewnik wykonany z PTFE?
Odp.: Tak.

Pytanie Nr 96 dotyczy zadania Nr 3 poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowe szczoteczki ze srodkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rak i
przedramion, wykonanych z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej dtugosci a z drugiej
gabka poliuretanowa (ggsto$¢ min.23kg/m?) nasgczona 4% roztworem CHG objetosci 13 ml), wyposazone w
czyscik do paznokcei ), pakowane po 40 sztuk w karton stuzacy jako podajnik szczoteczek?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 97 dotyczy zadania Nr 9 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci koszyk o dtugosci 90 cm, srednica gléwki koszyka 15 mm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 98 dotyczy zadania Nr 9 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci koszyk o dlugosci 90 cm, $rednica glowki koszyka 12,5 mm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 99 dotyczy zadania Nr 9 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci cewnikéw okluzyjnych 2-kanatowych wykonanych z wysokiej klasy poliuretanu ze
znacznikiem RTG, balon 1,5 ml, balon wolny od lateksu, dlugos¢ catkowita cewnika 80 ¢m, rozmiar SF?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 100 dotyczy zadania Nr 9 poz. 9
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik w rozmiarach: CH 12 — CH 22 balon 5-10mi?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 101 dotyczy zadania Nr 9 poz. 10
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik w rozmiarach: CH 12— CH 26 balon 30 ml?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 102 dotyezy zadania Nr 14 poz. 7

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu o dlugosci 55mm w czesci przezroczystej z igla scigta
trojptaszczyznowo?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Powyisze wyjasnienia udzielone przez Zamawiajacego modyfikujg zapisy siwz postgpowania o
udzielenie zamdéwienia na ,,Dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzytku dla SP ZZOZ w
Kozienicach”, Nr sprawy:01/PN/ND.ZP/2020 w zwigzku z tym Zamawiajacy przesuwa termin
skladania ofert z dnia 20.02.2020r. godz. 12.00 na 25.02.2020 r. godz. 11.00 oraz termin otwarcia
ofert z dnia 20.02.2020 r. godz. 13.00 na 25.02.2020 r. godz. 12.00.
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