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                                                                             Wykonawcy ubiegający się
                                                                                               o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Kozienicach (II)”, Nr sprawy: 23/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o 
wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 1 poz.1
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z niebieskim kontrastującym tłokiem, pozostałe parametry zgodne z
siwz.?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści  igłę w wersji długo ściętej, pozostałe parametry zgodne z siwz ?
Odp.:Zgodnie z siwz.
  
Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1 poz.5
Czy Zamawiający dopuści igłę do wstrzykiwaczy w rozmiarach:
a) 0,30 x 8 mm
b) 0,33 x 12 mm
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 1 poz.6 i 7
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do ofert karty charakterystyki produktu chemicznego 
wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy?
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów IS  z komorą długości 50 mm w części 
przezroczystej, iła biorcza ścięta standardowo, informacja o braku ftalanów umieszczona na opakowaniu 
jednostkowym w formie piktogramu lub w formie słownej, oświadczenie producenta o braku ftalanów?



Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania  Nr 1  poz. 1 - 7
Czy Zamawiający  wydzieli pozycję 1 – 7 i utworzy z nich odrębny pakiet?
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania  Nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik z koszyczkami – 4 stalowe druty skrętne – przekrój okrągły. Koszulki 
skalowane ca 1 cm, rozbieralna rączka. Rozmiar CH 3 rozbieralna rączka. Długość główki koszyka 40 
mm, średnica główki koszyka 20 mm, koszyk długości 115 cm ?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania  Nr 2 poz.2
Czy Zamawiający dopuści cewnik z koszyczkami – 4 stalowe druty skrętne – przekrój okrągły. Koszulki 
skalowane ca 1 cm, rozbieralna rączka. Rozmiar CH 2,5 rozbieralna rączka. Długość główki koszyka 40 
mm, średnica główki koszyka 12 mm, koszyk długości 115 cm ?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania  Nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający  dopuści  prowadnik 0,035, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania  Nr 3 poz. 5
Czy Zamawiający  dopuści prowadnik o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania  Nr 2 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający  wydzieli z zadana Nr pozycję 1 i 2 ?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania  Nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 cewnik z koszykiem – 4 stalowe druty skrętne, przekrój okrągły, 
rozbieralna rączka 25 mm,  rozmiar Ch 4, długość  główki koszyka 25 mm,średnica główki 14 mm, 
koszyk długości 120 cm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania  Nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 cewnik z koszykiem – 4 stalowe druty skrętne, przekrój okrągły, 
rozbieralna rączka ,  rozmiar Ch 3, długość  główki koszyka 25 mm,średnica główki 14 mm, koszyk 
długości 120 cm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                   mgr Jarosław Pawlik
                                                                                                              Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach

( podpis i pieczęć na oryginale)    
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