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Wykonawcy ubiegajacy si¢
o udzielenie zaméwienia publicznego

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawe sprzetu medycznego jednorazowego
uzytku dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 01/PN/ND.ZP/2018

Dziatajac na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.
z2017r., poz. 1579 ), Zamawiajacy informuje ze zwrdcono si¢ do niego z prosba o wyjasnienie n/w zapiséw
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania Nr 14, poz.1
Czy Zamawiajacy w pozycji 1 zadania nr 14 dopusci zaoferowanie tubuséw 88 x 23 mm.
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania Nr 2, poz.4
Czy Zamawiajacy dopusci papier na rolce papierowej?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania Nr 2, poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci papier w rolce o szerokosci 107mm?
Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania Nr 2, poz. 10
Czy Zamawiajacy dopusci papier w rolce o wymiarach 112mm x 25m?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania Nr 8, poz.1
Czy nie nastapita oczywista omylika pisarska i Zamawiajacy oczekuje drenu przezroczystego z silikonu?
Odp.:Tak, Zamawiajacy wymaga drenu przezroczystego z silikonu.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania Nr 3, poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na narzedzia najwyzszej jakosci, petla do polipéw o wymiarach 0,4 x 40 mm,
pozostale parametry bez zmian?

Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania Nr 13, poz. §

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dwuswiattowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiatu
zapobiegajacego zwezaniu naczyn, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do $ciany naczynia, odporny
na zginanie bez bocznych otworéw, z koncdéwka schodkows, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi
przedtuzaczami, ze wsunigtymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i dlugo$ciach: 17 cm, 20 cm z nadrukiem
objetosci wypelnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w sktad ktérego wchodzi: igta z koncowka



echogeniczng, rozmiar 18 G x 7 cm, dlugi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i koncéwka typu J, wymiary 0,035 cala
x 70 cm, strzykawka 10 ml z tlokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy,
rozmiar 16 FR x 15 cm, facznik prowadzacy typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwa przylepna,
opatrunki, skrzydetko mocujace cewnik (na szwy) oraz mandryny ultatwiajace zatozenie cewnika?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8 dotyczy Zadania Nr 13, poz. 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 9 dotyczy Zadania Nr 16, poz.2
Czy Zamawiajacy wydzieli z w/w pakietu pozycje nr.2 ?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 10 dotyczy Zadania Nr 4, poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu nr 4 poz. 1 igly o $rednicy 16 G z uchwytem motylkowym, posiadajaca
plynna regulacj¢ dtugosci w zakresie 10-30, mozliwo$¢ wykonywania biopsji do 50 mm?

Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 11 dotyczy Zadania Nr 10, poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci wktady z nadrukowana data produkcji (wazno$¢ 5 lat od daty produkc;ji).
Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy formularza ofertowego
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usunigcie z FO oraz FC pakietow ktére nie dotycza Wykonawcy?
Odp.:Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 13 dotyczy §2 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy si¢ z prosba do Zamaw1ajqceg0 o modyfikacje pkt. nr 3 w pro_|ekc1e UMOWY —, ...... ilos¢ dostaw beda
okreslone przez Zamawiajacego pisemnie tub-telefoniezaie z .... Dniowym...

Odp.:Tak, §2 ust. 3 wzoru umowy : ,,Rodzaje, terminy i 1losc1 dostaw beda okreSlone przez Zamawiajacego
pisemnie z ....... dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostaw.

Pytanie nr 14 dotyczy §6 ust. 1. 1) wzoru umowy

W/w ust. zawiera informacje:

Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne.

1) w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ aby kary umowne naliczane byly tylko od warto$ci netto nie wykonanego
$wiadczenia?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 15 dotyczy § 9 pkt.2a i b) wzoru umowy
W/w ust. zawiera informacje: ,,Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
2) Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:
a) w przypadku dwukrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
b) w przypadku dwukrotnego braku realizacji dostaw”.
Czy Zamawiajacy wykresli w/w ppkt ze wzoru umowy lub zmieni na:
»a) W przypadku dwukrotnego kolejnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
b) w przypadku dwukrotnego kolejnego braku realizacji dostaw”.
Odp.:Tak, Zamawiajacy zmienia § 9 pkt.2a i b) wzoru umowy na:
»a) W przypadku dwukrotnego kolejnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
b) w przypadku dwukrotnego kolejnego braku realizacji dostaw”

Pytanie nr 16 dotyczy §9 pkt.2¢c wzoru umowy
»Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
2) Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:
¢) w przypadku dwukrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy”



Zapis taki sprawia, ze strony sa nie sa réwnoprawne. Zdarzy¢ si¢ moze ze Zamawiajacy otrzyma towar dotknigty
wada spowodowany nie z winy Wykonawcy. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwolitby
Zamawiajacemu na naliczenie Dostawcy kar umownych oraz odstapieniem od umowy. A przeciez ewentualnie
dostarczony towar z wadami zostanie wymieniony na petnowarto$ciowy.

Z uwagi na powyzsze wnosimy o wykreslenie w/w ppkt ze wzoru umowy.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 17 dotyczy Zadania Nr 1, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki z ttokiem w kolorze niebieskim. Pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy Zadania Nr 1, poz.3
Czy Zamawiajacy dopusci przedtuzacze o Srednicy wewnetrznej 1,2 mm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 19 dotyczy Zadania Nr 1, poz. 1-2
Czy Zamawiajacysi¢ wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 20 dotyczy Zadania Nr 1, poz.6
Czy Zamawiajacy wydzieli poz. 6 do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 21 dotyczy Zadania Nr 1, poz.6
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pena w rozmiarze 0,33x12 mm, zamiast 0,33x12,7 mm?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 22 dotyczy Zadania Nr 1, poz.6
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pena w rozmiarze 0,25x6 mm, zamiast 0,25x8mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 23 dotyczy Zadania Nr 1, poz.7-8
Czy Zamawiajacy wydzieli poz. 7-8 do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 24 dotyczy Zadania Nr 1, poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do podawania ptynéw infuzyjnych wykonan zgodnie z norma PN-EN ISO
8536-4:2013-06 okreslajaca wymagania dotyczace zestawow jednorazowego uzytku do infuzji do podawania
grawitacyjnego, do uzytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilnosci z pojemnikami na ptyny infuzyjne
i z wyposazeniem do podawania dozylnego, ktéry charakteryzuje si¢ komora kroplowa o dlugosci 62 mm (czg$¢
przezroczysta 55mm), calo$¢ wolna od ftalanéw (informacja na opakowaniu jednostkowym), igla biorcza
dwukanatowa. Zacisk wyposazony w uchwyt na dren oraz mozliwo$¢ zabezpieczenia igly biorczej po uzyciu, filtr o
$rednicy oczek 15um, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Dtugos$¢ drenu 150cm.
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 25 dotyczy Zadania Nr 11, poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci podkitaki niesterylne, czysto mikrobiologiczne 9 x 10 cm?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza podkladki niesteryne ,czysto mikrobiologiczne, jednoczesnie wymaga
dokumentu potwierdzajacego czysto$¢ mikrobiologiczg.

Pytanie nr 26 dotyczy Zadania Nr 11, poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci podktadki sterylne z pianki poliuretanowej rozm. 9 x 10 cm?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy Zadania Nr 11, poz.2
Czy Zamawiajacy dopusci opaske do rurek tracheostomijnych niesterylna, mikrobiologicznie czysta?



Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza opaske niesteryng ,czysto mikrobiologiczna, jednocze$nie wymaga
dokumentu potwierdzajacego czystos¢ mikrobiologicza.

Pytanie nr 28 dotyczy Zadania Nr 8, poz. §
Czy Zamawiajacy wydzieli z Zadania Nr 8,poz. 5 do osobnego zadania?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy Zadania Nr 12 poz.34

Czy Zamawiajacy dopusci nebulizator do podawania leku z konstrukcja pozwalajaca na skuteczne dziatanie w
pionie i poziomie, o poj. 10 ml, skalowany co 2 ml, o medianie masowej $rednicy MMDwynoszacej 3,3 mikrona, w
zestawie maska aerozolowa dla dorostych/dzieci, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m?

Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 30 dotyczy Zadania Nr 1, poz.9

Czy Zamawiajacy dopusci opaski do identyfikacji rézowe i niebieskie o dt. 17,2 cm, pozostale parametry zgodnie
z SIWZ?

Odp.:Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 dotyczy Zadania Nr 1, poz. 10
Czy Zamawiajacy dopusci opaski do identyfikacji dla dorostych w kolorze bialym o di. 24,3 cm, pozostale

pzrametry zgodnie z SIWZ?
Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 32 dotyczy Zadania Nr 13, poz.5

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dwuswiatlowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne
oznaczonymi zakonczeniami zylnymi i tetniczymi za pomoca klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o dtugosci 15
cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrazliwy materiat cewnika migknie po implantacji co
zwigksza bezpieczenstwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przeptywow dla utatwienia
doboru wiasciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczajace obrotowe skrzydetka. Rozmiar i dtugo$¢ cewnika podana
we French naniesiona na piaste cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle wprowadzajaca 18Ga x 7cm,
strzykawke 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15¢m, znaczona
prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odp.:Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 dotyczy Zadania Nr13, poz.5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 5 z Zadania nr 13 i stworzy osobny pakiet?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34 dotyczy Zadania Nrll, poz.1-2
Czy Zamawiajacy wymaga podkladek do rurek tracheostomijnych pakowanych po 1 szt?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Powyisze wyja$nienia udzielone przez Zamawiajacego modyfikuja zapisy siwz postgpowania o udzielenie
zamoéwienia na ,,Dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzytku dla SP ZZOZ w Kozienicach”,
Nr sprawy:01/PN/ND.ZP/2018.
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