
       
 
 
 

   SAMODZIELNY PUBLICZNY                            
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KOZIENICACH 

26-900 Kozienice 

Al. Wł. Sikorskiego 10 

Tel.: 48/ 679 72 00 

Fax: 48/ 679 59 30                                                                                                           Regon: 670146450                                        
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SP ZZOZ ND. DZPiZ /......................../2021                                                                       Kozienice, dnia 03.08.2021 r.       

                                                                         

                                                                                                     

 

Do wykonawców  

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości 

negocjacji, o wartości szacunkowej  poniżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie 

Wykonawcy w zakresie  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach ” : 

Nr sprawy: 03/PN/ND.ZP/2021 

 

  

 

Pytanie Nr 1 dotyczy Zadania nr 6 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym 

typu „J” o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14 Fr, w zestawie z podzielną kaniulą metalową wykonaną ze stali nierdzewnej 

o długości 120 mm do nakłucia łonowego, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz 

worek na mocz 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 2 dotyczy Zadania nr 6 poz. 9-10 
Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewnik Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z 

dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju: 

Cewnik 10Fr długość 30 cm i balon o pojemności: 3ml-5 ml 

Cewnik 12Fr długość 38 cm i balon o pojemności: 3ml-5 ml 

Cewnik 14Fr długość 38 cm i balon o pojemności: 15ml-30 ml 

Cewnik 16Fr -26 Fr o długości 38 cm i balon o pojemności: 30ml-50 ml 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 3 dotyczy Zadania nr 6 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi 

otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju: 

Cewnik 12Fr o długości 42 cm i balon o pojemności 5 ml-10 ml 

Cewnik 14Fr – 24Fr o długości 42 cm i balon o pojemności 20 ml-30 ml. 

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylnie pakowany podów3jnie w wewnętrzy worek foliowy i 

zewnętrzne opakowanie folia-papier 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 4 dotyczy Zadania nr 6 po. 3, 9-10, 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, 9-10 oraz 11 z Zadania nr 6 i stworzy osobny pakiet? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 5 dotyczy Zadania nr 10 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu nr.10 poz.1 cp umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



Pytanie Nr 6 dotyczy Zadania nr 10 poz 1 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w poz.1 wycenę nakłuwaczy w przeliczaniu na opakowanie a 200 szt. (  

po przeliczaniu  50 op. nakłuwaczy) ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 7 dotyczy Zadania nr 11 poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 0,7 l , o kształcie wiaderka tzn. okrągłych, 

które mają średnice dolną mniejszą odgórnej, o wymiarach : wysokość 115 mm; średnica górna/dolna 140/102 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie Nr 8 dotyczy Zadania nr 11 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pojemniki na odpady medyczne o pojemności 1,0 l , o kształcie wiaderka tzn. 

okrągłych, które mają średnice dolną mniejszą od górnej, o wymiarach : wysokość 125 mm; średnica górna/dolna 

140/102 mm ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 9 dotyczy Zadania nr 11 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 pojemniki na odpady medyczne o pojemności 5,0 l , o kształcie wiaderka tzn. 

okrągłych, które mają średnice dolną mniejszą od górnej, o wymiarach : wysokość 210 mm; średnica górna/dolna 

240/195 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr  10 dotyczy Zadania nr 11 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści  pojemniki na odpady medyczne o pojemności 10,0 l , o kształcie wiaderka tzn. okrągłych, 

które mają średnice dolną mniejszą od górnej, o wymiarach : wysokość 300 mm; średnica górna/dolna 240/200 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr  11 dotyczy Zadania nr 10 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści  kieliszki pakowane po 75 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości na opakowania tj.3600 

opakowań po 75 szt? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr  12 dotyczy Zadania nr 20 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza hemofiltry  w postaci uniwersalnego zestawu z regionalną antykoagulacją cytrynianową 

lub heparynową dla pacjentów we wstrząsie septycznym w którym kasetowy system drenów (umożliwiający łatwy i 

szybki montaż zawierający: kasetę identyfikacyjną z kodem kreskowym, filtr oraz dreny) jest zintegrowanym 

zestawem jednorazowym o powierzchni filtra 1,5m2? Zestaw składa się z filtra kapilarnego do 

hemodializy/dializatora z powierzchnią wewnętrzną trwale powleczoną wysoce oczyszczoną heparyną wieprzową 

oraz drenów (linii). Zestaw umożliwia usuwanie różnych mediatorów zapalnych, w tym cytokin i endotoksyn, metodą 

dyfuzji, konwekcji i adsorpcji. Niniejszy zestaw jest przeznaczony do stosowania następujących technik żylno- 

żylnych: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF.? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 13 dotyczy Zadania nr 20 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga hemofiltry w postaci uniwersalnego zestawu z regionalną antykoagulacją cytrynianową 

lub heparynową w którym kasetowy system drenów (umożliwiający łatwy i szybki montaż zawierający: kasetę 

identyfikacyjną z kodem kreskowym, filtr oraz dreny) jest zintegrowanym zestawem jednorazowym o powierzchni 

filtra 1,5m2? Niniejszy zestaw jest przeznaczony do stosowania następujących technik żylno- żylnych: SCUF, CVVH, 

CVVHD, CVVHDF? 

Odp.:  Tak Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie Nr 14 dotyczy Zadania nr 18 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szczotki sterylizowane EO? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 



Pytanie Nr 15 dotyczy Zadania nr 18 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szczotki w rozmiarze 8x5x3,5 cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 16 dotyczy Zadania nr 18 poz. 1,2,3 

Czy Zamawiający dopuści miękkie włosie: polietylen oraz gąbkę: 100% pianka poliuretanowa ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 17 dotyczy Zadania nr 18 poz. 1,2,3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 18 dotyczy Zadania nr 18 poz. 2,3 

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 30 sztuk w opakowaniu, które może służyć jako wygodny dyspenser 

/dozownik na bloku operacyjnym? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 19 dotyczy Zadania nr 18 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szczotki nasączone 7,5% roztworem powidonu jodyny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 20 dotyczy Zadania nr 15 poz. 1   

Czy zamawiający określi czy papier z poz. 1 z Zadania nr 15 ma być z nadrukiem czy gładki? 

Odp.: Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.  

 

Pytanie Nr 21 dotyczy Zadania nr 15 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuszcza w Poz.2  papier do defibrylatora Lifepak 12 o szerokości 107 mm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie Nr 22 dotyczy Zadania  nr 15 poz.9 

Czy Zamawiający wymaga w poz.  9 papieru oryginalnego, czy dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego ? 

Odp.:  Zamawiający wymaga oryginalnego papieru.  

 

Pytanie Nr 23 dotyczy Zadania nr 13 poz.13 

Czy Zamawiający dopuszcza w poz.13 papier o wymiarach  110-111 mm x30 m? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza papier o wymiarach 110-111x30. 

 

Pytanie Nr 24 dotyczy Zadania nr 15 poz.14   

Czy Zamawiający wymaga w poz.  14 papieru oryginalnego, czy dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego ? 

Odp.: Zamawiający wymaga oryginalnego papieru. 

 

Pytanie Nr 25 dotyczy Zadania nr 4 poz.9-11   

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9-11 z Zadania nr 4 do odrębnego pakietu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie Nr 26 dotyczy §4 pkt. 2 projektu Umowy 

Czy Zamawiający zamieści zapis w §4 pkt.2 Projektu Umowy : jeżeli opóźnienie przekracza 14 dni od terminu 

płatności wystawionej faktury, wówczas Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnej dostawy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie Nr 27 dotyczy §6 pkt 1.1 o §6 pkt.2 projektu Umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej 

umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.1) i 2 projektu umowy zamiast zwrotu „5% 



wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie Nr 28 dotyczy §7 pkt 1 projektu Umowy 

Czy Zamawiający określi minimalny zakres zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający 

będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie Nr 29 dotyczy §7 pkt 2 projektu Umowy 

Czy Zamawiający wykreśli z projektu Umowy  § 7 ust. 2 ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie Nr 30 dotyczy Zadania nr 5 poz. 1, 2   

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym identyfikatorem? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 31 dotyczy Zadania nr 5 poz. 1   

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,32ml? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 32 dotyczy Zadania nr 5 poz. 5   

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne, których cewnik jest wykonany z FEP, wolna od PHT, posiada dwa 

paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci 

polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, kaniula 

posiada także elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 33 dotyczy Zadania nr 5 poz.7   

Czy zamawiający dopuści w ww pozycji zawór o przepływie: 320 ml/min? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 34 dotyczy Zadania nr 5 poz.8   

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby koreczki były tego samego producenta co kaniule? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 35 dotyczy Zadania nr 19 poz. 2   

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z igłą 0,45x13 mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 36 dotyczy Zadania nr 19 poz. 3   

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużacz – dren o średnicy 1,2 mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 37 dotyczy Zadania nr 19 poz. 4    

Czy Zamawiający dopuści igły z oznaczeniem kolorystycznym o nasadce oraz na opakowaniu zbiorczym? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 38 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7, 8   

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z Zadania nr 19 do osobnego pakietu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 



Pytanie Nr 39 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7   

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą o długości 62 mm (55 mm w części przezroczystej), igła biorcza 

dwukanałowa, ścięta trójpłaszczyznowo. Logo umożliwiające identyfikację wyrobu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 40 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7, 8   

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd z logiem umożliwiającym identyfikacje wyrobu ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 41 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7, 8   

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu karty charakterystyki produktu chemicznego? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 42 dotyczy Zadania nr 10 poz.1   

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z Zadania Nr 10 i utworzy odrębny pakiet? 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 43 dotyczy Zadania nr 19 poz. 6 

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 w pozycji 6 odstąpi od wymogu barwnego oznaczenia opakowania jednostkowego? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 44 dotyczy Zadania nr 19 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 19 , poz. 6/3 igły do wtryskiwaczy (peny) o parametrach 

29Gx12mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 45 dotyczy  Zadania nr 19 poz. 6 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 6 z zdania nr 19 i utworzy odrębny pakiet? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 46 dotyczy Zadania nr 5 poz. 1  

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Zadania nr 5 pozycji 4 i 5 i utworzy odrębny pakiet? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 47 dotyczy Zadania nr 5 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu, odporną na złamania z igłą 

prowadzącą i korkiem, koreczek portu górnego zamykany standardowo w systemie klik, 3 wtopione kaniule, paski 

kontrastujące w rtg, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, na opakowaniach jednostkowych informacja o 

rozmiarze kaniuli oraz dacie ważności, nr lotu , wartości przepływu i brak lateksu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 48 dotyczy Zadania nr 5 poz. 5 

Czy Zmawiający dopuści bezpieczną kaniulę do wlewów dożylnych dla dorosłych typu venflon, jednorazowego 

użytku, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z korkiem portu bocznego zamykanym standardowo w systemie 

klik, mechanizm zabezpieczający ostrze igły przed przypadkowym zakłuciem i rozchlapaniem krwi, 3 wtopione w 

kaniule paski kontrastujące w rtg, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, odporne na przypadkowe 

uszkodzenia. Produkt bezlateksowy oznaczony fabrycznie na opakowaniu zbiorczym? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie Nr 49 dotyczy Zadania nr 5 poz. 4, 5 

Czy Zamawiający wymaga aby  port boczny umieszczony był centralnie w osi skrzydełek, zapewniając całkowita 

stabilności podczas używania portu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



 

Pytanie Nr 50 dotyczy Zadania nr 17 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania paskowego mocowania o konstrukcji paska owijanego wokół głowy 

pacjenta, które jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu 

oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami 

umożliwiającymi zamocowanie kaniuli nosowej? 

Odp.: Tak Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie Nr 51 dotyczy Zadania nr 17 poz. 2 

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane układy posiadały ochronę przeciwdrobnoustrojowa opartą na działaniu 

jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności? 

Odp.: Zamawiający nie oczekuje.  

 

Pytanie Nr 52 dotyczy Zadania nr 17 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga aby układ był przystosowany do mocowania na paskowym mocowaniu (mocowaniu 

kołyskowym z rzepem), który umożliwia manipulację ustawieniami kąta nachylenia generatora  z użyciem końcówki i 

maski nosowej dla uzyskania maksymalnej szczelności i eliminacji przecieków? 

Odp.: Tak Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 53 dotyczy Zadania nr 7 poz. 1 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zaoferowanie urządzenia o objętości 30 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 54 dotyczy Zadania nr 7 poz. 2,3,4 

Czy Zamawiający w poz. 2,3,4 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7,3Fr ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie nr 55 dotyczy Zadania nr 9 poz. 3 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zgłębników z pojedynczą linią cieniującą w RTG, o konstrukcji 

nie wymagającej stosowania zacisku do regulacji przepływu, zewnętrzna płytka kierująca zewnętrzną część zgłębnika 

w sposób umożliwiający jego mocowanie przy skórze, sterylność minimum 36 miesięcy, rozmiar     14/ 24 cm, 18/24 

cm, 20/ 24 cm.? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 56 dotyczy Zadania nr 9 poz. 4 

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zgłębników wykonanych z silikonu, z zewnętrzną płytka 

kierująca zewnętrzną część zgłębnika w sposób umożliwiający jego mocowanie przy skórze, długość zgłębnika 60 

cm, , wewnętrzny dysk mocujący w kształcie kopułki, cieniujący w RTG, sterylność minimum  36 miesięcy, rozmiary 

CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 i CH 20. 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie nr 57 dotyczy Zadania nr 10 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie handlowe z’200 sztuk z przeliczeniem wymaganych 

ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 58 dotyczy Zadania nr 10 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’75 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 59 dotyczy SWZ  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wniesienia wadium ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



Pytanie nr 60 dotyczy Zadania nr 7 poz. 2-4 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2-4 balony do poszerzania zwężeń przełykowych o średnicy cewnika 7Fr? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 61 dotyczy Zadania nr 21 poz. 1,2 

Czy Zamawiający wydzieli z ww zadania pozycję 1,2? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 62 dotyczy Zadania nr 21 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści akcesoria w pełni kompatybilne z aparatem Aivro tj. Układ do oddychania ogrzanym 

powietrzem do terapii tlenowej HFNC, służący do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. 

Dren posiada wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejną. Układ z wbudowanymi czujnikami temperatury i 

czujnikiem przepływu Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ przeznaczony do użycia przy przepływach 

gazów medycznych od 2 do 60 l/min, w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: 

kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheotomijną., miękka silikonowa końcówka eliminuje 

konieczność zastosowania adapterów. Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie komorę nawilżacza. 

Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) 

zabezpieczającego przed przelaniem wody. Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do 

stosowania przez 14 dni? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 63 dotyczy Zadania nr 21 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści akcesoria w pełni kompatybilne z aparatem Aivro tj. Kaniula donosowa do terapii tlenowej 

HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia 

swobodny przepływ gazów medycznych. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że 

pacjent jest bardziej podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do 

każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. 

Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co 

zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość 

dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips 

stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla 

szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L 

Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: 

(urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw 

widełek 5 mm - rozmiar S, Rozstaw widełek 6 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 7 mm- rozmiar L? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 64 dotyczy Zadania nr 5 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z wyraźnie optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty” i 

objętością wypełnienia 0,3 ml? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 65 dotyczy Zadania nr 5 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem bez dodatkowego portu iniekcyjnego? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 66 dotyczy Zadania nr 5 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP, bez dodatkowego, usuwalnego uchwytu?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 67 dotyczy Zadania nr 5 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy zawór o przepływie 350 ml/min? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



Pytanie nr 68 dotyczy Zadania nr 12 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze wysokociśnieniowe odporne na ciśnienie 800 PSI (55 bar)? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 69 dotyczy Zadania nr 15 poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu aparatu EKG Cardiovit typ FT1 w rozmiarach 114*150*70? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 70 dotyczy Zadania nr 15 poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarach 50x20? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 71 dotyczy Zadania nr 18 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki wykonane z polipropylenu, w rozmiarze 90x45x39 mm, pakowane zbiorczo 

a’40 w formie podajnika, która jest sterylizowana tlenkiem etylenu?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 72 dotyczy Zadania nr 18 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 4% roztworem chlorheksydyny ze szczecinki wytworzoną z 

polipropylenu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 73 dotyczy Zadania nr 18 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 7,5% roztworem jodyny powidonowej ze szczecinką z tworzywa 

polipropylenu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 74 dotyczy Zadania nr 19 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej i 

z przewężeniem na końcu tłoku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 75 dotyczy Zadania nr 19 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 20 ml pakowanie a’50? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 76 dotyczy Zadania nr 19 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę pozycji za opakowanie z’100 (w pojemnościach od 2 ml do 10 ml), a a’50 w 

pojemności 20 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 77 dotyczy Zadania nr 19 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13 mm ze skalą co 0,05 ml, oraz z oznaczeniem braku lateksu na 

opakowaniu?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 78 dotyczy Zadania nr 19 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 79 dotyczy Zadania nr 19 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8x50 zamiast 0,8x80 mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



Pytanie nr 80 dotyczy Zadania nr 19 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji w rozmiarze 1,1x90 mm, reszta zgodnie z SWZ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 81 dotyczy Zadania nr 19 poz. 6 2) 

Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarze 0,33x12 mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 82 dotyczy Zadania nr 19 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie z’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 83 dotyczy Zadania nr 19 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dzieci z 12 oczkami do zapięcia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 84 dotyczy Zadania nr 19 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dorosłych z 13 oczkami do zapięcia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 85 dotyczy Zadania nr 19 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300 ml, a maksymalnej pojemności 900 ml? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 86 dotyczy Zadania nr 19 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o takich właściwościach : zapewniają optymalną ochronę przed 

promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła; doskonale 

dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom; odpowiedni kształt 

okularków (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii; wykonane z miękkiego materiału, 

zmniejszające ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka; dostępne w 3 rozmiarach S – obwód głowy – 200 – 280 

mm, M – obwód głowy – 240 – 340 mm, L – obwód głowy – 300 – 400 mm; bez lateksu; sterylizowane tlenkiem 

etylenu; opakowanie jednostkowe :papier/folia ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 87 dotyczy Zadania nr 19 poz. 20 

Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar XXS? 

Odp.: Tak Zamawiający miał na myśli rozmiar XXS. 

 

Pytanie nr 88 dotyczy Zadania nr 19 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze 19G 20 mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 89 dotyczy Zadania nr 22 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w rozmiarze 2,5 i 4,0? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 90 dotyczy Zadania nr 5 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez mechanizmu zabezpieczającym rozchlapywanie krwi? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 91 dotyczy Zadania nr 5 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści koreczki kompatybilne z kaniulami, ale innego producenta niż kaniule? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



 

Pytanie nr 92 dotyczy Zadania nr 4 poz. 4 

Czy Zamawiający oczekuje zestawu, który mimo zmiany położenia komory zapobiega cofaniu się moczu do cewnika 

foleya, dzięki czemu nie ma zaburzonego odczytu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 93 dotyczy Zadania nr 5 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,26 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 94 dotyczy Zadania nr 5 poz. 2 

Czy Zamawiający oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 95 dotyczy Zadania nr 5 poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty? 

Odp.: Tak Zamawiający oczekuje.  

 

Pytanie nr 96 dotyczy Zadania nr 5 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych, wykonane z PTFE, odpornej na złamania z igłą prowadzącą 

i korkiem, samozamykający się korek portu bocznego, wtopione w kaniule paski kontrastujące w rtg min. 4, 

opakowanie sztywne, na opakowaniach jednostkowych informacja o rozmiarze kaniuli oraz dacie ważności, nr lotu, 

wartość przepływu i brak lateksu; na kaniuli oznaczenie producenta umożliwiające identyfikację rozmiar : od 14G do 

22G? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 97 dotyczy Zadania nr 5 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule do wlewów dożylnych dla dorosłych typu venflon, jednorazowego 

użytku, wykonane z termoplastycznego PTFE, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, mechanizm 

zabezpieczający ostrze igły przed przypadkowym zakłuciem i rozchlapaniem krwi, igła wewnątrz kaniuli o ścięciu 

typu „Back Cut”, opakowanie sztywne, odporne na przypadkowe uszkodzenia, produkt bezlateksowy, z widoczną datą 

ważności oraz nr lotu, na kaniuli oznaczenie producenta umożliwiające identyfikację, rozmiar : od 16G do 22G? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 98 dotyczy Zadania nr 5 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści zawór o przepływie 165 ml/min? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 99 dotyczy Zadania nr 5 poz. 7 

Czy Zamawiający wyjaśni czy w trosce o bezpieczeństwo pacjenta zamknięty system dostępu naczyniowego ma 

chronić przed refluksem krwi do światła cewnika w momencie odłączenia od końcówki luer czy luer lock? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 100 dotyczy Zadania nr 5 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta niż kaniule spełniających wymagania normy PN-EN ISO 

80369-7:2017-08? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 101 dotyczy Zadania nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści koszyk o długości 90 cm, średnica główki koszyka 15 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 



Pytanie nr 102 dotyczy Zadania nr 6 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści koszyk o długości 90 cm, średnicy główki koszyka 12,5 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 103 dotyczy Zadania nr 6 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści cewniki okluzyjne 2-kanałowe, wykonane z wysokiej klasy poliuretanu ze znacznikiem 

RTG, balon 1,5 ml, balon wolny od lateksu, długość całkowita cewnika 80 cm, rozmiar 5F? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 104 dotyczy Zadania nr 6 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach : CH 12 – CH 22 balon 5-10 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 105 dotyczy Zadania nr 6 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach : CH 12 – CH 26 balon 30 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 106 dotyczy Zadania nr 5 poz. 8 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8 z zadania 5 do oddzielnego pakietu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 107 dotyczy Zadania nr 5 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści wycen z najmniejszym opakowaniem handlowym 100 szt. Z przeliczeniem wartości z 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 108 dotyczy Zadania nr 5 poz. 8 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 109 dotyczy Zadania nr 6 poz. 16-17, 19-20 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 16-17, 19-20 z zadania 6 do od osobnego pakietu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 110 dotyczy Zadania nr 6 poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści worek bez dodatkowego portu do próbek, posiadający zawór poprzeczny? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 111 dotyczy Zadania nr 6 poz. 16-17 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. Z przeliczeniem ilości z 

zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 112 dotyczy Zadania nr 6 poz. 19-20 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 113 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7-24, 31 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7-24, 31 z zadania 19 do osobnego pakietu?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 



Pytanie nr 114 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftlanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą 

dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana z wzmocnionego ABS – odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką – przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml 

+/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z 

filtrem, filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką – 

opakowanie jednostkowe typu blister papier-folia – sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, 

sterylizacja EO? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 115 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie 

symbolu ( normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 116 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku 

rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa 

sztucznego? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 117 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 118 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści IS bez flatonów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą 

dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym , wykonana z wzmocnionego ABS? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 119 dotyczy Zadania nr 19 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na 

umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 120 dotyczy Zadania nr 19 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 121 dotyczy Zadania nr 19 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. Komory kroplowej 7,5 cm w 

części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 122 dotyczy Zadania nr 19 poz. 7-8 

Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku 

zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym 

produkcie? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 123 dotyczy Zadania nr 19 poz. 9-10 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z 

zaokrągleniem w gorę do pełnych opakowań? 



Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 124 dotyczy Zadania nr 19 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm, rozmiar kartonika 13 mm x 104 

mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części 

regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowana po 

100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części 

służącej do zapięcia 1,2 (+/- 1 mm)? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 125 dotyczy Zadania nr 19 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość 

części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowana 

p 100 szt., dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), 

szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2 (+/- 1 mm)? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 126 dotyczy Zadania nr 19 poz. 20-24 

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga opakowanie papier-folia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 127 dotyczy Zadania nr 5 poz. 4 i 5 

Czy Zamawiający dopuści kaniule z danymi dotyczącymi lateksu umieszczonymi w karcie technicznej wyrobu 

medycznego? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 128 dotyczy Zadania nr 5 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuszcza kaniule dożylne z zaworem iniekcyjnym z korkiem zamykanym manualnie, ze 

zintegrowanym koreczkiem luer-lock, ostrym końcem kaniuli – ścięcie typu pack-cut, sterylnej, wykonanej z PTFE z 

możliwością identyfikacji USG, kompatybilne z MRI, nie zawiera lateksu i PCV, opakowanie uniemożliwiające 

przypadkowe otwarcie typu blister, z widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem, 

posiadających następujące parametry : 

22 G prędkość przepływu 31ml/mi 

20G prędkość przepływu 54ml/min 

18G prędkość przepływu 80ml/min 

17G prędkość przepływu 125ml/min 

16G prędkość przepływu 180ml/min? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 129 dotyczy Zadania nr 5 poz. 4 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 z pakietu 5 i utworzy odrębny pakiet? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 130 dotyczy Zadania nr 5 poz. 5 

Czy Zamawiający ma na myśli kaniulę dożylną – posiadającą dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć, 

kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi 

dołączonymi do ofert), posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie 

doklejanych), możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli, posiadająca zastawkę bezzwrotną 

zapobiegającą wypływaniu krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu, posiadająca zabezpieczenie igły w 

postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z 

systemem kapilar zapobiegający zachlapaniu krwią, pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w 

skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę; pakowane w opakowanie typu Blister, uniemożliwiające przypadkowe 

otwarcie – zabezpieczające przed wilgocią; na opakowaniu podana nazwa materiału, kolor wg norm ISO dotyczących 



kaniul; zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem; jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu o 

parametrach : 

22G x 25m i prędkości przepływu 42 ml/min 

20G x 32 mm i prędkości przepływu 67 ml/min 

18G x 32 mm i prędkości przepływu 103 ml/min 

18G x 45 mm i prędkości przepływu 103 ml/min 

17G x 45 mm i prędkości przepływu 133 ml/min 

16G x 45 mm i prędkości przepływu 236 ml/min 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną 

część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność 

przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia 

ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.     

Jednocześnie Zamawiający informuje,  iż powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują 

zapisów. 
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